
生命科学与健康学院特种设备安全         管理制度（试行）

为落实学院安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保设备安全运行，为本单位的发展提供合法、安全、可靠、经济、有效的硬件设施设备保障，依据《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）等法规、规范的要求，结合学院工作实际，特制定本制度。
一、特种设备安全生产责任制

安全生产责任制是特种设备安全管理制度的核心，学院法定代表人是负责特种设备安全的第一责任人，实验室负责人为特种设备直接责任人，实验室全面负责所辖特种设备安全管理工作。
二、特种设备安全管理机制

为保证学院使用的压力容器、压力管道等特种设备安全、正常、有效使用，特制定安全管理规定，内容如下：

1、特种设备均应根据学校的相关规定提出购置申请，申请通过后方能购买。

2、特种设备安装前，使用部门应选择具有国家相应安装许可的单位负责安装工作。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。
3、安装完成后，使用部门（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。

4、特种设备的管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，并通过特种设备安全监察部门考核。
5、管理人员应明确所有设备的安装位置、使用情况及安全状况。
6、特种设备使用地点、场所应设置安全警示标志，严格履行出入人员登记手续。凡进入危险场所的其他人员(包括领导检查、外来参观、设备维保、设备检测人员)，应由实验室负责人批准，并在管理人员陪同下进入，进入后严格遵守相关制度，不得操作特种设备。
7、24小时运行的特种设备须实行值班制度，值班人员应做好值班记录，发现事故隐患应正确处理，并及时上报。

8、设备使用地点严禁吸烟，使用明火，放置杂物等。
9、特种设备管理人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。
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